
Estimado(a) paciente:

Como parte de la orientación y apoyo que queremos brindarle a 
lo largo de su tratamiento, compartimos con usted la siguiente 
información. Recuerde que cuenta con el personal de la Unidad 
de Quimioterapia Ambulatoria para resolver sus dudas.

Las bombas de infusión continua son dispositivos portátiles y desechables que 
permiten la administración ambulatoria de fármacos (citotóxicos) de manera continua, 
sencilla y segura. 

En su interior cuentan con un globo (dispositivo elastomérico) que almacena el 
medicamento. Este globo ejerce una presión que "empuja" el medicamento, el que 
pasa por el tubo de infusión hacia el paciente.

El medicamento ingresará al cuerpo del paciente a través de su catéter de 
quimioterapia. Pasará a una velocidad constante para que sea absorbido sin 
interrupciones en un tiempo establecido.

La bomba viene con un bolso que deberá traer cada vez que venga a recibir su 
tratamiento.

¿QUÉ SON LAS BOMBAS DE INFUSIÓN CONTINUA?
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Cuidado del infusor

• Cuando utilice el infusor, conserve el luer look distal directamente sobre la piel 
para mantener la velocidad de infusión. El infusor está calibrado de acuerdo a la 
temperatura de la piel del paciente (36,3° c).

• No exponga el infusor a temperaturas extremas (frío o calor).
• Evite modificar la altura entre el reservorio y el luer look que el personal de 

Quimioterapia Ambulatoria le ha indicado, ya que esto provocará aumento o 
disminución del flujo de la infusión.

• Evite doblar las conexiones del infusor, golpearlo o que se caiga.
• No limpie, moje o sumerja en agua el infusor.
• Solo su equipo de salud podrá manipular o modificar algo en el infusor.
• Mantenga el dispositivo en su bolso.
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para mantener la velocidad de infusión. El infusor está calibrado de acuerdo a la 
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• No exponga el infusor a temperaturas extremas (frío o calor).
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Quimioterapia Ambulatoria le ha indicado, ya que esto provocará aumento o 
disminución del flujo de la infusión.

• Evite doblar las conexiones del infusor, golpearlo o que se caiga.
• No limpie, moje o sumerja en agua el infusor.
• Solo su equipo de salud podrá manipular o modificar algo en el infusor.
• Mantenga el dispositivo en su bolso.

¿Puedo bañarme?

Sí, cuidando de no mojar los parches que protegen el catéter y el bolso 
contenedor de la bomba de infusión. Al ducharse, deje el infusor colgado 
para así evitar que se caiga y golpee.

¿Cuándo me doy cuenta de que la infusión �nalizó?

Cuando el reservorio (globo) esté completamente desinflado. Además, el 
profesional le indicará la hora y día del retiro de la bomba-infusor. Esta no 
emite alarmas, por lo que debe mantener un control visual.
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UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA

Horario de atención
Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs.

Sábados 09:00 a 14:00 hrs.

Ubicación
Edificio Oriente, pisos 2 y 4.

Teléfono 
2 2445 7307

Enfermera educadora Quimioterapia Ambulatoria
educacionesqta@falp.org

+569 6473 6730

Enfermera Unidad de Enlace
(Atención 24/7; horario inhábil y fines de semana)

2 2445 7249


